Утвержден 

приказом № _55_
от «_14_» августа 2018 год

Объявление
ТОО «МедиЛаб»/«MediLab» расположенное по адресу: г. Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 10, являясь Организатором закупок для ТОО «Медикер ЮК» в г.Шымкент (далее – «Заказчик»), объявляет о проведении закупа способом Запроса ценовых предложений медицинской техники и медицинской мебели (далее – «Товар»).
1) Место поставки: г. Шымкент, ул. Бейбитшилик 2Б.

2) Сроки поставки Товаров не должен превышать 75 (семьдесят пять) календарных дней, с даты заключения Договора о закупках;

3) Место представления (приема) документов - ТОО «МедиЛаб»/«MediLab» г. Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 10, каб.№2 окончательный срок подачи заявок по Запросу ценовых предложений (далее – заявка) до 17:00 часов 14 сентября 2018 г; 

4) Дата вскрытия конвертов с заявками в 11:00 часов 17 сентября.2018 года, г. Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 10, кабинет №2;
5) Дополнительную информацию и справку можно получить по следующим телефонам: 8(7172)28-07-59, 57-32-65, 26-60-46


Потенциальных поставщиков просим подробно читать Документацию по запросу ценовых предложений и техническую спецификацию.
Документация

по запросу ценовых предложений
1. Полное наименование и адрес местонахождения Организатора закупок: ТОО «МедиЛаб»/«MediLab» расположенное по адресу: г. Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 10, кабинет №2.

Полное наименование и адрес местонахождения Заказчика закупок: ТОО «Медикер ЮК», расположенное по адресу: г. Шымкент, ул. Бейбитшилик 2Б.

2. Информация о закупе Товара: наименование и количество указаны в технической спецификации к настоящей Документации по запросу ценовых предложений (приложении №1).

3. Общая сумма, выделенная на закуп Товара составляет 390 265 915,00 тг. (триста девяносто миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать) тенге.

4. Документация по запросу ценовых предложений потенциальных поставщиков предоставляются в запечатанном конверте в срок непозднее 14 сентября 2018 года до 17:00 часов местного времени, по адресу: г. Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 10, кабинет №2. (режим работы с 09 ч.00 мин. до 18.00 мин за исключением выходных дней суббота, воскресенье и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

Вскрытие конвертов потенциальных поставщиков с Документацией по запросу ценовых предложений будет осуществляться в 11 часов 00 минут местного времени 17 сентября 2018 года по адресу: г. Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 10, кабинет №2.

5. Потенциальные поставщики при необходимости до истечения окончательного срока представления Документации по запросу ценовых предложений вправе отзывать поданные заявки в письменной форме. 
6. Предоставление потенциальным поставщиком Документации по запросу ценовых предложений является формой выражения его согласия осуществить поставку в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением и настоящим Запросом ценовых предложений.

7. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления конвертов с Ценовыми предложениями вправе представлять только одно ценовое предложение на фирменном бланке, заверенное подписью и печатью первого руководителя в запечатанном конверте. Конверт содержит оригинал ценового предложения и следующую запрашиваемую документацию:

- описание (наименование производителя, технические спецификации и характеристика, сроки поставки, сроки гарантии, цена за единицу и общая цена Товара, наличие регистрации товара (при отсутствии необходимости в регистрации подтверждающий документ/письмо уполномоченного органа), сертификаты и другая документация, соответствующая требованиям законодательства Республики Казахстан) Товара;


- справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;


- банковские реквизиты потенциального поставщика;


- копию свидетельства о постановке на учет налогоплательщика НДС (при наличии);


- оригинал справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности и другим обязательным платежам, установленным законодательством Республики Казахстан, сроком выдачи не ранее пяти рабочих дней до момента подачи заявки;


- оригинал справки с банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;


- лицензии на занятие фармацевтической деятельностью и (или) иных видов лицензируемой деятельности, предусмотренных законодательством РК, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа (для реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники);


- документы, перечисленные в Технической спецификации к настоящему Запросу ценовых предложений;


- а также письмо с подтверждением от потенциального поставщика о гарантийном сервисном обслуживании медицинского оборудования сроком не менее 36 (тридцать шесть) месяцев и пост гарантийное сервисное обслуживание медицинского оборудования не менее 6 месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя:


- замену отработавших ресурс составных частей;


- замене или восстановлении отдельных частей МТ;


- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;


- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;


- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой). 


- предоставление гарантии (или письма) на медицинскую мебель сроком не менее 12 (двенадцать) месяцев. В случае заводских дефектов мебели или отдельных ее частей потенциальным поставщиком производиться замена мебели или замена отдельных частей (включающие работу по замене) по письменному обращению Заказчика.
8. Ценовое предложение должно включать все расходы поставщика, связанные с поставкой, установкой товара и обучением персонала конечного пользователя эксплуатации Товара. 
9. Наличие ценового предложения от одного Потенциального поставщика дает право Организатору осуществить закуп из одного источника.

10. Ценовые предложения Потенциальных поставщиков регистрируются в канцелярии.
11. На лицевой стороне запечатанного конверта с Документацией по запросу ценовых предложений потенциальный поставщик указывает:

наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,

наименование, адрес местонахождения организатора закупок,

наименование закупок для участия, в которых предоставляется заявка с ценовым предложением потенциального поставщика.

12. Конверт с Документацией по запросу ценовых предложений, предоставленный после истечения установленного срока не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.

Конверт с Документацией по запросу ценовых предложений потенциального Поставщика, предоставленный доверенным лицом регистрируется в журнале регистрации конвертов, при наличии доверенности оформленной надлежащим образом. 

13. Срок действия Документации по запросу ценовых предложений составляет не менее 50 календарных дней, и исчисляемых со дня окончательного приема заявок.
14. Документация по запросу ценовых предложений потенциального поставщика подлежит отклонению в случаях:

- несоответствия предоставленных документов, прописанных в п. 7. Документации по запросу ценовых предложений, 
- несоответствие квалификационным требованиям, указанным в Приложении №1.

- если заявка имеет более короткий срок действия.
15. Комиссия по Запросу ценовых предложений осуществляет оценку и сопоставление предоставленных заявок.

16. Решение об итогах Запроса ценовых предложений публикуется на официальном интернет ресурсе ТОО «Медикер» в течение 10 (десять) рабочих дней с момента истечения срока предоставления заявок по Запросу ценовых предложений.
Проект договора о закупках Товара, согласно прилагаемого шаблона в Приложении №2, направляется победителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов конкурса. При этом, шаблон Договора не является окончательной формой и может подлежать корректировки со стороны Организатора.

17. Сроки поставки медицинской техники не должен превышать 75 (семьдесят пять) календарных дней, с даты заключения договора о закупках.

18. Срок подписания потенциальным поставщиком договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления Организатором подписанного проекта договора о закупке.

19. В случае, если потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о закупках, не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору о закупках, данный поставщик в установленном порядке вносится в перечень недобросовестных потенциальных поставщиков, в порядке, определенном Организатором.

Приложение №1 

к документации по запросу ценовых предложений 
Техническая спецификация


Потенциальный поставщик должен осуществлять поставку медицинской техники и медицинской мебели (далее – «Товар») в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договором поставки и данной технической спецификацией.

Способы поставки Товара: за счет потенциального Поставщика.

Требуемые сроки поставки Товара: сроки поставки указывается в договоре о закупках, при этом срок поставки медицинской техники не должен превышать 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора о закупках. 

Порядок расчета поставленных Товаров: Предоплата в размере 30% с момента подписания договора в течение 10 рабочих дней. Оплата в размере 70% за поставленные Товары производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема передачи Товара, Акта установки оборудования, расходной накладной и счет-фактуры Сторонами.

Форма оплаты: безналичный расчет.
Место поставки Товара: 160000, РК, г. Шымкент, ул. Бейбитшилик 2Б.

Квалификационные требования к потенциальному Поставщику:

1)   участники закупок должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РК к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора (наличие лицензии и др.);
2)    обладать правоспособностью (для юридических лиц) и дееспособностью (для физических лиц) для заключения Договора о закупках;
3)   являться платежеспособным, на момент проведения закупа не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством РК;
4) деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РК об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
5) обладать опытом работы на рынке закупаемых Товаров не менее одного года;
6)  иметь необходимые финансовые, материальные и квалифицированные трудовые ресурсы для исполнения обязательств по Договору о закупках;
Требования, предъявляемые к закупаемому Товару:

  1) наличие государственной регистрации на товар, в случае, если Товар подлежит регистрации, заключение о безопасности и качестве МЗСР РК, сертификаты соответствия и другие документы, требуемые законодательством РК;

2) упаковка и инструкция должны соответствовать требованиям (на государственном или на русском языке), установленным законодательством РК;

3)  медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом.

4) медицинская техника является новой и ранее неиспользованной, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки 
5) медицинская мебель является новой и ранее неиспользованной. 
6) должен соответствовать требованиям безопасности и сопровождаться сертификатом качества 
7) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений РК в соответствии с законодательством РК о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений РК подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии
8) изделия должны обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с их применением 
9) соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 

10) на все изделия, являющиеся источниками шума или вибрации (имеющие в составе движущиеся части, насосы, компрессоры, вентиляторы, электродвигатели и т.п.) - сведения об уровнях звука (при необходимости – об уровнях и частотах локальной или общей вибрации), регистрируемых при всех номинальных режимах работы оборудования
11) на диагностическое, лечебное, вспомогательное (дезинфицирующее) оборудование, являющееся источником ультразвука - сведения об акустических параметрах источников ультразвука - акустическом выходе всех датчиков, терапевтических головок или других источников: рабочих частотах, выходной мощности ультразвука (пиковых значениях виброскорости, интенсивности ультразвука), площади рабочих поверхностей датчиков (терапевтических головок)
12) на оборудование, являющееся источником электромагнитных полей - перечень всех источников, входящих в состав изделия, характеристики каждого источника, включая: частоту генерируемых электромагнитных полей, генерируемую мощность, при возможности - максимальные значения напряженности электрического и (или) магнитного полей, плотность потока энергии, индукция постоянного магнитного поля (для МРТ – кроме того, скорость изменения магнитного поля, градиент, удельное поглощение); для источников, работающих в импульсных режимах – частоту, форму, 1152 длительность и период следования импульсов, а также предполагаемую максимальную продолжительность работы каждого источника; при необходимости - безопасные расстояния (зоны безопасного или контролируемого доступа)
13) на фототерапевтическое, бактерицидное оборудование, являющееся источником ультрафиолетового излучения указываются: типы, мощность, количество ультрафиолетовых ламп, спектральные характеристики УФ- излучения в диапазоне длин волн от 100 до 400 нм или интенсивность излучения в диапазонах А (свыше 315-400 нм), В (свыше 280-315 нм), С (от 100-280 нм), сведения о концентрациях озона, выделяющегося в воздушную среду при работе оборудования, а также рекомендованное расстояние и продолжительность эксплуатации; для бактерицидных облучателей должно быть указано допускаются ли они для эксплуатации в присутствии или в отсутствие людей
14) на оборудование, являющееся источником излучения видимого, инфракрасного диапазона длин волн, указываются: длина волны, интенсивность или мощность излучения в максимуме рабочего импульса; при необходимости – яркость, освещенность, коэффициент пульсации; для светодиодных источников – осевая сила света, телесный угол излучения, другие паспортные характеристики светодиода
15) на оборудование, являющееся источником лазерного излучения, указываются (для всех источников, входящих в состав установки): тип лазера, длина волны, выходная мощность, режимы работы (постоянный, прерывистый, периодический, импульсный), диаметр и расхождение пучка, диаметр насадок и оптического волокна, диаметр пятна на облучаемой поверхности, для импульсных режимов - плотность энергии в пучке, параметры импульсов, частота пульсации, длительность воздействия, характеристики излучения пилотных лазеров – длина волны и мощность излучения, класс лазерной опасности всех источников
16) на системы регулируемой компрессии и компрессионные изделия - уровни оказываемого давления 

17) на аэроионизирующее лечебно-профилактическое оборудование указываются: напряжение на ионизирующих электродах, концентрации положительных и отрицательных аэроионов, образующиеся при различных режимах работы с указанием рекомендованного расстояния и продолжительности эксплуатации для каждого режима работы, а также сведения о концентрациях озона, выделяющегося в воздушную среду при работе оборудования
18) на все электрические изделия медицинской техники представляются характеристики источников питания (постоянный или переменный ток, напряжение, частота сетевого тока, потребляемая мощность, фазность)
19) для всех изделий медицинской техники или их комплектующих, предназначенных для контакта с руками медицинского персонала, должен быть указан состав материала поверхностей, а также температура поверхностей при различных режимах работы оборудования
20) снабжены этикеткой (маркировкой), информирующей пользователя об изготовителе, области применения продукции, о сроках и условиях применения и хранения, а также предупреждающей о мерах безопасности при эксплуатации продукции. При отсутствии необходимости принятия мер безопасности изготовитель указывает: «Соблюдения мер безопасности не требуется».
ПЕРЕЧЕНЬ

Медицинской техники и медицинской мебели
	№
	Наименование 
	Описание
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	Аппарат рентгеновский флюорографический цифровой в комплекте
	Рентгеновский генератор: генератор не менее 40 кВт, тип выпрямителя – однофазный; двухполупериодное выпрямление; консоль: настройка пикового напряжения в киловольтах; рентгеновская трубка: тип – вращающийся анод, фокальные пятна 1,0/2,0 мм; коллиматор: ручной, время работы свет. индикации 29-31 сек, стол с 4 направлениями движения; вертикальная стойка: тип – вертикальное перемещение, вертикальное перемещение не менее 1000 мм; стойка Букки; электрические параметры: напряжение в сети 300В, погрешность ± 10%, однофазное, частота 50 Гц/60 Гц.
	Шт.
	1

	2
	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом 
	Шарнирное крепление для монитора, встроенный подогреватель геля, монитор с высоким разрешением, сенсорный экран, не менее четырех портов с высокой плотностью датчиков, 4 и более датчиков, инверсионная гармоническая развертка фазы, порт для карандашного датчика.
	Шт.
	1

	3
	Аппарат переносной для ультразвукового исследования
	Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный, кардиологический, трансвагинальный)
	Шт.
	2

	4
	Аппарта маммографический цифровой в комплекте
	Рентгеновский генератор: тип – высокочастотный инвертер; контроллер: тип – микропроцессорный контроль, цифровой дисплей, режимы – ручной и моторный, детектор диодный; рентгеновская трубка: молибденовая трубка с вращающимся анодом; радиографический стенд: С-дуга вертикально не более 730-1330 мм, поворот вправо до 90°, влево до 90°, компрессия ручная, электрическая, освобождение ручное или автоматическое.
	Шт.
	1

	5
	Лор комбайн
	Система отсоса: бутыли для отсоса в наличии, вакуумный насос без масляный; система распыления: воздушный компрессор без масляный; распыление прямого типа 2 шт, дугообразного типа 1 шт; устройство для вентиляции, предотвращения запотевания, для удаления водяной пыли с кончика эндоскопа и подогрева инструмента; сенсорная панель управления.
	Шт.
	2

	6
	Установка стоматологическая
	Кресло пациента: двухшарнирный подголовник, педаль с плавной регулировкой скорости для электрических инструментов, система плавного старта и остановки кресла, система защиты спинки кресла, блокировка движения во время работы инструментов; модуль врача: минимум 2 турбинных шланга без оптики, пистолет «вода-воздух», панель управления, джойстик; модуль ассистента: пылесос, слюноотсос, панель управления креслом пациента, пистолет «вода-воздух»; гидроблок: влажная аспирация, плевательница, система подачи чистой воды из бутылки, переключение на центральный водопровод; стул врача, светильник, регулятор интенсивности освещения.
	Шт.
	4

	7
	Панорамный рентген аппарат
	Режимы съемки: стандартная панорамная съемка, отображение левой или правой стороны, коэффициент постоянного увеличения, подавление артефактов, программа для височных-нижнечелюстных суставов, высокочастотный генератор, время экспозиции не более 18 сек, позиционирование пациента стоя/сидя, возможность съемки пациентов в инвалидных креслах.
	Шт.
	1

	8
	Дентальный рентген аппарат
	Цветной дисплей, тубус не менее 20 см, фокус – стандартное расстояние до кожи 20 см, высокочастотный генератор постоянного тока высокого напряжения, средства детектирования – настраиваемые, режим съемки – настраиваемый.
	Шт.
	1

	9
	Радиовизиограф


	Разрядность сенсора: 32 бит

Снижение радиационной нагрузки: до 90% 

Работа с операционными системами: Windows 7, Windows XP 

Ресурс (количество снимков): 400 000 
	Шт.
	2


	10
	Эндомотор 


	Диапазон скорости 200 - 1500 оборотов в минуту 

Время зарядки до 5 часов

Угловой наконечник:

Передаточный коэффициент 6:1

Тип цанги: нажимная кнопка
	Шт.
	4

	11
	Компрессор


	Ресивер до 25 л

Осушитель - есть

Количество цилиндров от 2

	Шт.
	4

	12
	Стоматологическая аспирационная (вакуумная) машина


	Максимальный поток воздуха: 600l/m


	Шт.
	4

	13
	Видеоэндоскопический комплекс с видеогастродуоденоскопом
	Мультиспектральная визуализация, цифровое увеличение изображения до 4х крат, цветовое картирование концентрации гемоглобина, встроенный жесткий диск, источник света, наличие запасной лампы, цифровой монитор, русифицированное меню; видеогастроскоп: длина: 1000 – 1500 мм; металлическая тележка.
	Шт.
	1

	14
	Машина моечная для эндоскопов
	Тест на герметичность.

Полностью автоматизированный процесс дезинфекции гибких эндоскопов (на 1 эндоскоп).

Система фильтрации воды.

Система подогрева дезинфектанта до 50 градусов.

Открытая система - использование дезинфектантов и детергентов любых производителей.

Система обмыва наружных поверхностей вращающимися «спрей - форсунками».

Программирование временных параметров цикла дезинфекции.

Встроенная в систему циркуляции воды ультрафиолетовая лампа.

Документирование процесса дезинфекции.

Окончательная сушка каналов спиртом.
	Шт.
	1

	15
	Дефибриллятор бифазный
	Наличие термопринтера, дисплей, русифицированное меню, возможность приема и регистрации ЭКГ, аппарат кардиосинхронизированный, импульс дефибрилляции  - биполярный трапецеидальный с ограниченной длительностью несимметричный с соотношением амплитуд токов отрицательной и положительной полуволн (0,5±0,1).
	Шт.
	4

	16
	Цистоскоп
	Гибкий цистоскоп

Изгиб дистальной части не менее: вверх 220°, вниз 120° 

Размеры рабочей вводимой трубки: длина не менее 400 мм, глубина резкости 1-50 мм.
	Шт.
	2

	17
	Цистоуретроскоп
	Цистоуретроскоп, комплект с гибким и жестким инструментом
	Шт.
	2

	18
	Электроэнцефалограф компьютерный
	Регистрация ЭЭГ и ВП

Визуализация сигналов с высоким разрешением не менее – 1600х1200 точек

Раздельно управляемые слева и справа фото- и фоностимуляторы

Возможность подключения токового стимулятора и стандартной электродной шапочки
	Шт.
	1

	19
	Программный модуль 
	Количество одновременно работающих камер 2-4

Количество каналов передачи аудиоинформации 1-2

Возможность ночной регистрации, наличие ИК-прожектора или камеры для ночной съемки

Синхронизация ЭЭГ и видеоизображения – не менее 1кадр/40мс

Дистанционное управление трансфокатором 

Дистанционное управление положением камеры 

Цифровое увеличение видео-картинки в режиме регистрации и просмотра 

Возможность работы одновременно на двух мониторах 

Двух-мониторный
	Шт.
	1

	20
	Комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока
	Наличие 6-ти реографических каналов с временным разделением и задаваемой программно-частотной измерительного тока

Запись трендов параметров реограмм и их спектрального анализа

Регистрация одновременно с реограммой одного отведения ЭКГ

Протокол результатов анализа в виде таблиц, графиков, гистограмм и топограмм с учетом возрастных особенностей пациента.
	Шт.
	1

	21
	Светильник бестеневой, медицинский передвижной
	Светильник медицинский передвижной однорефлекторный с блоком аварийного питания. Величина освещенности и размер рабочего поля должны регулироваться. Выключатели ламп и регуляторы величины светового поля встроены в корпус освещения. Стойкость покрытий к дезинфекции и удобство ее проведения.
	Шт.
	10

	22
	Камера для хранения стерильного инструмента
	Ультрафиолетовая камера для хранения стерильных инструментов предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов.
	Шт.
	11

	23
	Электрокоагулятор (ЭХВЧ)
	Электрокоагулятор.

Высокочастотный электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы.

Номинальная выходная мощность: 400 Вт
	Шт.
	3

	24
	Электроотсос
	Отсасыватель медицинский
Максимальный вакуум, более (кПа) 95

Производительность (л/мин):

- по воде от 10
- по воздуху от 32

Емкости для секрета, стеклянные – 2шт. (2-3л.)
Электропитание (В, Гц) - 220/230, 50

Потребляемая мощность (Вт) - 150

Масса (кг) 15 – 20 
	Шт.
	4

	25
	Электрокардиограф 6-канальный
	6-канальный аппарат

Длительность записи: 1-7 дней.

ЖК экран

Максимальное напряжение поляризации электродов ± 400 мВ
	Шт.
	2

	26
	Глюкометр (прибор для измерения уровня глюкозы крови)
	Глюкометр. Для определения уровня содержания глюкозы в крови, прибор помогает контролировать сахар и принимать меры направленные на нормализацию состояния организма.
	Шт.
	3

	27
	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ
	Количество отведений от 2. Наличие графического экрана, регистрация импульсов ИВР, ВПР, ПАПР, ИН; автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ с возможностью ручной коррекции, автоматическое выявление нарушений ритма, русифицированное меню.

Съемной карты памяти не менее 1 Гб, время записи от 72 часов, время работы без подзарядки 3-5 суток.
	Шт.
	2

	28
	Видеокольпоскоп
	Разрешающая способность 410000 пикселей

Эффективное поле зрения 750 x 580 ± 5мм

Автоматический баланс белого

Цветные фильтры: зеленый фильтр

Галогенная лампа

Уровень освещенности регулируемый

Кабель камеры: электропровод оптоволоконный 
	Шт.
	1

	29
	Аудиометр
	Более одного канала, интенсивность звукового сигнала по воздуху от 10 – 120 дБ HL; не менее двух видов сигналов, наличие микрофонов для бинаурального речевого тестирования; работа на 12-ти стандартных частотах с диапазоном 125-12500 Гц.
	Шт.
	3

	30
	Сухожаровой шкаф
	Автоматическое управление

Объем камеры не менее: 10 л

Камера из нержавеющей стали
	Шт.
	7

	31
	Облучатель бактерицидный настенный (или рециркуляор)
	Комплексная очистка от пыли, аллергенов, запахов и вредных веществ (выхлопные газы, выбросы, канцерогены). Соответствие требованиям нормативов (СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ Р 52539-2006)
	Шт.
	52

	32
	Кресло гинекологическое
	Ногодержатель Гёпеля, поручни для пациента, бесступенчатое регулирование положения панели кресла по углу, грузоподъемность кресла 100 – 200 кг. .
	Шт.
	2

	33
	Дозиметры индивидуальные для медработников
	Индивидуальный дозиметр – пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором предназначен для измерения и контроля эквивалентной дозы гамма-излучения, мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
	шт
	4

	34
	Тонометр внутриглазного давления (бесконтактный) в комплекте
	Тонометр бесконтактный.

Диапазон измерения: 5-50 мм рт. ст.

Наличие системы регулировки потока сжатого воздуха.

Режим измерений: автовыстрел после ручного наведения

Дисплей информационный: однострочный дисплей с 16 буквенно-цифровыми символами.

Система освещения: инфракрасный светодиод

Рабочее расстояние: не менее 20 мм от поверхности роговицы пациента до передней поверхности первого объектива.

Принтер: термографический построчный принтер, встроенный в измерительный блок
	Шт.
	2

	35
	Тонометр внутриглазного давления (контактный Маклакова)
	Тонометр глазного давления по Маклакову
	Набор
	2

	36
	Набор пробных линз
	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических
Предназнаечени: для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы
	Набор
	2

	37
	Щелевая лампа
	Не менее 3 ступеней увеличения, диаметр линзы окуляра не менее 15 мм, оптика окуляров конвергентная, 3-ступенчатый барабанный переключатель, диоптрийная коррекция окуляров для врачей с аметропией, изменение межзрачкового расстояния, низкотемпературный осветитель, срок службы осветителя: минимум 10 000 часов, изменение ширины световой щели плавно, бесступенчато, изменение длины световой щели плавно, бесступенчато, в осветительной системе должны быть следующие типы светофильтров: теплопоглощающий, бескрасный (зеленый), кобальтовый синий, плавная регулировка яркости.
	Шт.
	2


	38
	Таблица для проверки остроты зрения
	Управление дистанционное с помощью пульта, диагональ монитора 15 - 20 дюйма, таблицы оптотипов: оптотипы Снеллена (Е), кольца Ландольта (С), буквы, цифры, детские отпотипы, контрастные тесты остроты зрения, таблицы Ишихара для проверки цветного зрения, возможность проигрывания аудио и видеофайлов, рандомизированная демонстрация оптотипов, зеркальное отображение оптотипов, наличие режима инвертирования фонового цвета и цвета оптотипов с черного на белый и наоборот, рабочее расстояние для проверки зрения при макулодистрофиях 0,6 -1,5 м, время смены изображения не более 2 сек, тип маски: единичная, горизонтальная, вертикальная, черно-белая, красно-зелёная.
	Шт.
	2

	39
	Электроподъемный стол для офтальмологического оборудования
	Для установки щелевых ламп, авторефкератометров, тонометров, диапазон перемещения электроподъемной колонны в диапазоне 60 – 95 см.
	Шт.
	2

	40
	Прямой офтальмоскоп
	Наличие защитной шторки для предотвращения попадания пыли в оптическую часть офтальмоскопа, компактная сменная лампа, от 4 диафрагм (и более) – широкое пятно, среднее пятно, «макула», щель, глаукомная сетка,

«мишень», фильтр зеленый, реостатная регулировка яркости, сменная батарея, возможность использования устройства во время зарядки.
	Шт.
	2

	41
	Авторефрактометр
	Возможность автоматического измерения кривизны роговицы в периферических точках, монитор, русифицированное меню, возможность автоматического начала измерений, наклон оси цилиндра не менее 180°.
	Шт.
	2

	42
	Периметр офтальмологический
	Компьютерный периметр по полному полю зрения 180° и проверки пороговой чувствительности сетчатки. Тест центрального поля зрения до 5 мин, скрининговые исследования до 5 мин, наличие 3D дисплея, опора для подбородка, стратегии: тест Эстермана, полный порог, быстрый порог, авто порог, качественный тест, предварительный тест, диаметр фиксационный метки до 5 мм.
	Шт.
	2

	43
	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии
	Наличие дисплея, русифицированное меню, 2 и более независимых каналов электротерапии с 36 формами тока, встроенный таймер, не менее 15 типов тока для электротерапии, банка геля в комплекте, сетевой кабель, кабель электротерапии.
	Шт.
	3

	44
	Аппарта для гальванизации и электрофореза
	Максимальный ток в цепи пациента: до 80 мА

Отображение информации: цифровой ЖКИ

Таймер: 0,5–60 мин

Канал: 1
Работа в режимах: СМТ, ДДТ, ГТ, ТТ, ФТ
	Шт.
	3

	45
	Аппарат для лазеротерапии
	Двухканальный аппарат, возможность установки фигур сканирования и регулировки их размеров, ступенчатая регулировка мощности красного излучения, ступенчатая регулировка мощности инфракрасного излучения, время излучения 1 сек – 99 минут, угол поворота узла поворотного стойки относительно лицевой панели блока управления не менее ± 90°.
	Шт.
	3

	46
	Аппарат для местной дарсонвализации
	Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний 110±11 кГц 
Время установления рабочего режима до 3 мин 
Частота следования импульсов 100 Гц; 
Напряжение, подводимое к электроду до 25 кВ
	Шт.
	3

	47
	Аппарат для УВЧ
	Более 1 ступени регулирования выходной мощности аппарата, время установления рабочего режима с момента включения не более 10 мин, время работы при максимальной мощности более 2 ч, русифицированное меню.
	Шт.
	3

	48
	Аппарат для ультразвуковой терапии
	Не менее двух режимов работы: непрерывный, импульсный, от 10 предустановленных программ воздействия, излучатель мультичастотного спектра, датчики контроля, монитор, русифицированное меню.
	Шт.
	3

	49
	Ингалятор компрессорный
	Компрессор, небулайзерная камера, загубник, насадка для носа, маски для детей и взрослых, комплект фильтров, уровень шума не более 45 Дб, время непрерывной работы не менее 15 минут, респирабельная фракция 70%, интенсивность потока не менее 4 л/мин, скорость распыления 0,3 мл/мин, объем емкости для медикаментов 2-10 мл.
	Шт.
	3

	50
	Лампа лечебная
	Лампа Соллюкс
	Шт.
	3

	51
	Небулайзер
	Небулайзер - компрессорный

Производительность компрессора до 8 л/мин

Минимальное заполнение небулайзерной камеры до 2 мл

Время непрерывной работы - неограничено

Питание от сети
	Шт.
	3

	52
	Лабораторная центрифуга
	Регулируемая скорость об/мин, угловой ротор от 4 - 12 пробирок, адаптеры для коротких и малых педиатрических пробирок, система отключения электропитания при поднятии крышки во время центрифугирования.
	Шт.
	1

	53
	Анализатор мочи открытого типа
	Метод измерения – референсная фотометрия, наличие дисплея, русифицированное меню, возможность подключения считывателя штрих-кодов, компьютера, внешнего принтера; наличие термопринтера, бумага для термопринтера и тест-полоски в комплекте, анализируемые параметры: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, рН, цвет и мутность образца, аскорбиновая кислота, цвет, мутность.
	Шт..
	1

	54
	Аквадистилятор
	Аквадистиллятор электрический с водосборником, ёмкость бака накопителя 8 л и более, моноблок из нержавеющей стали, регулируемые опоры, возможность крепления на стену, автоматическая система управления, электрод датчика уровня жидкости, шланги подвода воды и слива дистиллята, соединительные хомуты, автоматическая система безопасности.
	шт
	2

	55
	Микроскоп бинокулярный
	Увеличение 40х – 1000х, визуальная насадка бинокулярная поворотная на 360°, компенсация диоптрийной разницы, окуляры широкопольные, штатив металлический, револьвер объективов с наклоном вперед, не менее 4 позиций для объективов, объективы ахроматические, предметный столик механический двухкоординатный градуированный, конденсор Аббе регулируемый по высот, коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене, источник света с регулировкой интенсивности, внешний блок питания.
	Шт.
	2

	56
	Счетчик элекоформулы электронный
	Число каналов счета не менее 9: миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, патологические элементы, число каналов индикации 10, максимальное суммарное количество подсчитываемых клеток, не превышающее - 999, потребляемая мощность не более 7 ВА, звуковое сопровождение действий.
	Шт.
	2

	57
	Электрический термостат
	Объем рабочей камеры от 60 дм3, отклонение температуры в любой точке рабочего объема от средней не более ± 5°С, время непрерывной работы от 400 часов и больше, максимальная потребляемая мощность 250 Вт ± 10%.
	Шт.
	1

	58
	Анализатор гемолитический открытого типа
	Сенсорный экран 

Для проведения исследований необходимо не более: 88 мкл образца

Производительность одного модуля от 70 до 100 образцов в час
	Шт.
	1

	59
	Анализатор биохимический открытого типа
	Не менее 4 независимых позиций для образца и подставок под реагенты, вместимость не менее 100 образцов, время чтения не более 20 минут, дозирующий наконечник из антикоррозийной стали, многоразовый метакриловый ротор, количество ячеек не менее 100, источник света, фотометрическая система детекции.
	Шт.
	1

	60
	Экспресс-анализатор мочи
	Тип прибора: отражательный фотометр

Производительность 40-70 тестов/час

Дисплей: сенсорный ЖК-дисплей не менее 3.5

Подключаемые внешние устройства: клавиатура, считыватель штрихкода 

Тип принтера: встроенный термопринтер 

Память не менее: 1000 тестов
	Шт.
	1

	61
	Экспресс-анализатор крови
	Многофункциональная система мониторинга для измерения уровня глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови
	Шт.
	1

	62
	Коагулометр
	Турбодиметрия; Оптико - механический с автоматической установкой нуля и магнитной мешалкой для гомогенизации тестов и увелечения чувствительности.
Возможность программирования всех тестов.

Количество измерительных каналов, не менее 4

Пропускная способность не менее
• 40 тестов /час ПВ

• 15 тестов/час АЧТВ
Не менее 4 ячеек для реагентов
	Шт.
	1

	63
	Аппарат ИВЛ 
	Монитор не менее 8.4 дюйм

Дыхательный объем 20 – 1500 мл

Диапазон потока при вдохе 1- 100 л/мин

Аккумуляторная батарея не менее 150 мин
	Шт.
	2

	64
	Монитор
	Экран цветной, сенсорный диагональ не менее 10,4 дюйма

Кнопки быстрого доступа: сворачиваемые 

Аккумуляторное устройство: работа не менее 4 часов в автономном режиме

Специальная ручка: складная 

Тип принтера: встроенный термопринтер

Наличие измерения сердечного выброса, инвазивное измерение артериального давления
	Шт.
	2

	65
	Перфузоры (шприцевой насос)
	Возможность использования шприцев от 2 до 60 мл

Графический дисплей 

Границы скорости инфузии 0,01 – 2200 мл/час

График давления скорости инфузий

Не менее 10 уровней окклюзии 
	Шт.
	2

	66
	Инфузоматы
	Механизм – перистальтический 

Диапозон скорости инфузии: 0,1 – 1200 мл/час

Скорость в режиме вывода воздуха изменяемая 

Аккумулятор: время работы более 2 часов, 

Наличие тревоги 
	Шт. 
	2

	67
	Установка (устройство) для обработки рук хирурга 
	Мойка хирургическая, одноместная настенная, с локтевым смесителем
	Шт.
	3

	68
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический
	Время непрерывной работы около 8 часов 

Поплавковая защита от переполнения

Интермиттирующая (рывковая) педаль

Встроенный индикатор вакуума
	Шт.
	2

	69
	Светильник бестеневой, медицинский потолочный
	Максимальная центральная освещенность 160 000 Люкс 

Цветовая температура 4300 К

Источники света - светодиоды

Эффективный срок службы светодиодов не менее 40000 часов

Управление: Стерильно через рукоятку и не стерильно через панель управления
	Шт.
	2

	70
	Стол хирургический
	Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой панели 
	Шт.
	2

	71
	Стол медицинский металлический
	Стол медицинский из нержавеющей стали, тип: стационарный.
	Шт.
	1

	Мед Мебель

	72
	Кровать палатная
	Каркас из стального профиля, спинки быстросъемные, кровать с тремя регулируемыми секциями и неподвижной тазобедренной, высота 850-900 мм, длина и ширина ложа 2000х850 мм, боковые ограждения вставные в раму кровати, кровать с единым винтовым приводом.
	шт
	9

	73
	Кресло или стол для забора крови
	Кресло для взятия крови (для донора)
	Шт.
	2

	74
	Кушетка медицинская смотровая
	Кушетка с регулируемым подголовником (без выреза)
	Шт.
	35

	75
	Кушетка медецинская массажная
	Двухсекционная кушетка, наличие выемки для лица в подголовнике, регулируемая высота кушетки, регулируемый угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости, номинальная нагрузка 100 - 150 кг.
	Шт.
	3

	76
	Тележка-каталка со съемными носилками
	Тележка-каталка с механической регулировкой высоты
	Шт.
	2

	77
	Негатоскоп
	Негатоскоп общего назначения 1-кадровый
	Шт.
	21

	78
	Пеленальный столик
	Стол пеленальный

Каркас – металлический, материал - кожзаменитель
	Шт.
	8

	79
	Весы медицинские с ростомером
	Ростомер для взрослых, Медицинские весы для взрослых
	Шт.
	12

	80
	Ширма
	Ширма медицинская двухсекционная
	Шт.
	9

	81
	Шкаф медицинский, фармацевтический
	Шкаф медицинский металлический с двумя отделениями 
	Шт.
	32

	82
	Кресло для инвалидов детское
	Кресло инвалидное (с сан. оснащ.) детское
	Шт.
	2

	83
	Кресло для инвалидов взрослое
	Кресло инвалидное (с сан. оснащ.) взрослое
	Шт.
	2

	84
	Весы электронные для новорожденных
	Весы электронные для новорожденных
	Шт.
	5

	85
	Стол манипуляционный, перевязочный
	Стол процедурный, манипуляционный, перевязочный
	Шт.
	13

	86
	Шкаф для хранения стерильных биксов
	Шкаф медицинский металлический двухстворчатый
	Шт.
	3

	87
	Столик инструментальный, процедурный
	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами
	Шт.
	16

	88
	Холодильник медицинский
	Холодильник медицинский с микропроцессорным регулятором температуры, высота 1200-1500 мм, глубина 600-650 мм, ширина 600-650 мм, автоматическое поддержание температуры в камере, внешнее отображение температуры, наличие контейнеров для фарм. препаратов, дверь с замком.
	Шт.
	15

	89
	Ширма рентгенозащитная
	Ширма рентгенозащитная
	Шт.
	1

	90
	Кресло урологическое
	Материал: металл, экологически чистое полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

Допускаемая нагрузка 150-180 кг

Наличие подколенников, подножки, тазика из нержавеющей стали, упоры для рук.
	Шт.
	1


Приложение №2 

к документации по запросу ценовых предложений

Типовой договор поставки товара

№_____

г. Астана







                            «__» _______ 201_ год

ТОО «МедиЛаб»/«MediLab», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сманова Қ.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «__________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ (указывается должность)____________  ____________(указывается Фамилия, Имя и Отчество (при наличии)_____________, действующего на основании Устава /Доверенности №____ от «_____» __________ 201____ года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поставки товара (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве, качестве, ассортименте в соответствии с требованиями Технической спецификации (далее - Товар) на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование и перечень Товара, его ассортимент, количество, требования по качеству, условия поставки, оплаты, гарантии, страна производителя, срок годности Товара, информация о разрешительном документе, подтверждающим право на реализацию (поставку и транспортировку), а также сертификат соответствия - оговаривается специально Сторонами в соответствующем приложении (далее- Техническая спецификация) к настоящему договору.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма договора равна общей сумме всех подписанных Сторонами приложений (Технических спецификаций) к настоящему договору и складывается из стоимости поставленного и принятого Товара. При этом стоимость Товара, если иное не указано в Технической спецификации, включает в себя стоимость упаковки и маркировки, расходы по транспортировке Товара до места назначения, таможенные пошлины и сборы, уплачиваемые при импорте Товара на территорию Республики Казахстан, монтаж и обучение персонала по эксплуатации Товара и иные расходы по поставке Товара.

2.2. Оплата Товара производится в национальной валюте – тенге, безналичным способом на расчётный счёт Поставщика по банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре.

2.3. Условия и порядок оплаты оговаривается Сторонами в соответствующей Технической спецификации.

2.4. Изменение цены в сторону увеличения в одностороннем порядке не допускается до окончания срока действия договора.

2.5. Стороны подтверждают, что имеют необходимые разрешения для надлежащего исполнения настоящего Договора, а поставляемый Товар разрешен к применению в Республике Казахстан.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. поставить и передать Товар надлежащего качества, в должном упакованном виде, в сроки и в месте, согласованном Сторонами в соответствующей Технической спецификации, по Акту приема-передачи Товара;
3.1.2. передать Товар Заказчику освобожденным от прав третьих лиц;

3.1.3. по согласованию с Заказчиком осуществить монтажные и пусконаладочные работы (инсталляция), в случае если такие работы предусмотрены соответствующей Технической спецификацией и/или входят в стоимость Товара;

3.1.4. обеспечивать поставку Товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе регламентирующими документами по безопасности и охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;
3.1.5. соблюдать правила безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды на территории Заказчика, установленные законодательством РК и непосредственно Заказчиком, при этом Поставщик самостоятельно заблаговременно запрашивает у Заказчика действующие на территории последнего Правила по безопасности и охране труда, охране окружающей среды;
3.1.6. совместно с Товаром передать Заказчику в полном объеме техническую сопроводительную документацию на Товар, в том числе инструкции пользования, налоговую счет-фактуру и накладную на партию Товара, а также документы, требуемые согласно технической спецификации.
3.1.7. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Заказчика в порядке и на условиях предусмотренной ст. 8 настоящего Договора.
3.1.8. Нести ответственность перед Покупателем, государственными, контролирующими органами, иными заинтересованными лицами за возможные происшествия, возникающие в результате несоблюдения требований системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
3.1.9. без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание договора или какого-либо из его положений, технической документации, информации, предоставленной Заказчиком. Указанная информация должна предоставляться персоналу исполнителя конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
3.1.10. предоставить всю необходимую документацию на поставленный товар, включая регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия, сертификаты происхождения, сертификат о внесении товара в реестр Средств измерения, паспорт либо письмо уполномоченного органа об отсутствии необходимости наличия паспорта, инструкция по применению;  
3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. принять поставленный Товар и выполненные работы (монтаж, пусконаладочные работы при наличии таковых в Технической спецификации) в сроки, указанные в соответствующей Технической спецификации;

3.2.2. оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И УПАКОВКИ ТОВАРА

4.1. Срок и место поставки Товара определяется в Технической спецификации к настоящему договору.

4.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждений или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в данном Договоре.

4.3. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействия экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

4.4. В случае невозможности поставить Товар в установленный срок, Поставщик обязуется немедленно в письменной форме уведомить Заказчика о причинах задержки поставки Товара. Сканированная форма уведомительного письма направляется на электронный адрес ответственного лица Заказчика, указанного в технической спецификации, с последующим предоставлением оригинала письма. При этом Стороны вправе изменить сроки поставки Товара путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.5. Товар принимается Заказчиком по Акту приема-передачи и накладной на отпуск Товаров на сторону, который подписывается обеими Сторонами в момент поставки Товара. 

4.6. В случае если поставка Товара осуществляется Перевозчиком, Товар может быть принят по товарно-транспортной накладной, однако в этом случае Стороны не освобождаются от подписания Акта приема-передачи Товара. Прием Товара по товарно-транспортной накладной производится исключительно по фактически поставленному количеству Товара. При этом, в товарно-транспортной накладной принимающим лицом осуществляется отметка о количестве поставленного Товара, о его внешнем виде и особенностях. В случае если Товар поставляется в упакованном виде, то перед подписанием товарно-транспортной накладной принимающая Сторона распаковывает Товар и убеждается в отсутствии претензий к поставленному Товара по внешним признакам. Поврежденный Товар по внешним признакам не принимается, о чем делается отметка в товарно-транспортной накладной и в акте приема-передачи.

4.7. Подписание Акта приема – передачи Товара, накладной на отпуск Товаров на сторону свидетельствует лишь о количественной передаче Товара и по внешнему визуальному виду (признакам). Качество Товара проверяется принимающей Стороной в течение гарантированного Поставщиком или Производителем Товара срока эксплуатации.

4.8. Права собственности на Товар переходят от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи.

5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗВРАТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

5.1. Срок гарантийного обслуживания Товара устанавливается Сторонами в Технической спецификации к настоящему Договору.

5.2. В случае если в период гарантийного срока будет выявлен производственный брак Товара по вине завода - изготовителя, Заказчик немедленно сообщает об этом Поставщику путём направления ему письменного уведомления.

5.3. При получении Уведомления от Заказчика Поставщик осматривает Товар и в случае обнаружения производственного брака, составляет дефектный акт и устраняет производственный брак за свой счёт, в сроки, предусмотренные п. 5.6. настоящей статьи Договора.

5.4. Претензии по количеству и соответствию Товара Технической спецификации Заказчик может предъявить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком Товара, а по качеству Товара - в течение гарантированного Поставщиком и/или Производителем Товара срока эксплуатации.

5.5. В случае поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика его замены на качественный Товар. При возврате Заказчик обязан соблюдать следующие требования Поставщика по возврату некачественного Товара:

5.5.1. некачественный Товар принимается Поставщиком исключительно в пределах гарантийного срока на Товар, указанный в технической спецификации;

5.5.2. с каждым возвратом Заказчик в обязательном порядке обязан объяснить причину возврата Товара. Если по каким-то причинам представитель Заказчика отказывается объяснить причину возврата Поставщик вправе отказать в принятии такого Товара;

5.6. Замена некачественного Товара не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования. При этом Заказчик обязан сохранять выявленный некачественный Товар, до возврата его Поставщику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Если Поставщик не выполнит свои обязательства по срокам поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости таких Товаров.

6.3. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, последний    возвращает Заказчику сумму перечисленного ему аванса согласно условиям оплаты по Технической спецификации. Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения условий Договора.

6.4. Если Заказчик не выполнит свои обязательства по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы подлежащей оплате Договора.

6.5. Заказчик вправе в без акцептном порядке удержать сумму начисленной пени от суммы, оставшейся к оплате Поставщику.

6.6. Ущерб, причиненный третьим лицам в период  осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим    договором, возмещается Поставщиком за свой счет в полном размере.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны     освобождаются   от ответственности   за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, социальных потрясений, войны, воздушных, автомобильных и железнодорожных аварий, изменение законодательства, принятие государственными органами Республики Казахстан и иных государств решений, препятствующих исполнению данного договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, обязана незамедлительно известить другую сторону с подтверждением документов компетентного органа и предложить условия продолжения настоящего договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части исполнения обязательств, до их полного завершения.

8.2.  Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся при взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
8.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или по инициативе одной из Сторон в одностороннем порядке.

8.5. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях:

8.5.1. нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, влекущих увеличение сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней; 

8.5.2. (не)однократного несоблюдения Поставщиком требований Технической спецификации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. При возникновении споров Стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров. 

9.2. Неурегулированные Сторонами споры рассматриваются в судебном порядке в городе Астана (по месту заключения договора – указать соответствующий город) или Арбитражном (третейском) суде в г. Астана (по месту заключения договора – указать соответствующий город, при наличии такого суда) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор является единственным соглашением в отношении предмета Договора между Сторонами и исключает все предыдущие переговоры, соглашения либо переписку.

10.2. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. При этом, приложения к Договору должны быть подписаны уполномоченными лицами, скреплены печатями Сторон.

10.4.  При изменении контактных реквизитов одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону письменно в течение 3 (трех) рабочих дней. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

10.5.  Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются меры действующего законодательства Республики Казахстан.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Поставщик: 


	ПОСТАВЩИК

______________________

Адрес:

____________________

БИН____________________

ИИК ____________________

Обслуживающий банк:

_________________________

БИК _____________________

Тел./факс

__________________________ 

М.П.                                                                                                                             
	ПОКУПАТЕЛЬ

ТОО «МедиЛаб»/«MediLab»

факт. адрес: г Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 9

РНН 620200363257

БИН:100940016178

ИИК: KZ056010111000138082

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК:HSBKKZKX, КБЕ 17

Тел 57-32-69

Директор
_____________________ Сманов Қ.Д.

м.п.



Приложение № 1

к договору поставки товара

№ _____ от «___» ________ 201__ года
Техническая спецификация

	№ лота
	Наименование Товара
	Ассортимент Товара (вид, размер, модель)
	Ед. изм. Товара
	Количество
	Цена за ед.

(тенге) Товара
	Способ поставки Товара
	Срок и время поставки Товара
	Место поставки Товара
	Страна происхождения, Завод-изготовитель
	Срок годности Товара
	Гарантийный срок Товара

	1
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Требования на наличие следующих документов:

1.1. Лицензия на осуществление деятельности ___________________________ (указывается деятельность, подлежащая лицензированию) № ___________ (копия прилагается).

1.2. Сертификат соответствия на Товар _____________№_____________ (копия прилагается).

2. Требования к качеству товара:

	Наименование Товара
	Краткая характеристика Товаров

	
	

	
	


3. Порядок оплаты: 

3.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость заказанной партии Товара путем ______30_______% предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату.

3.2. Заказчик производит окончательный расчет с Исполнителем по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и предоставления Поставщиком накладной на отпуск Товаров на сторону и счет-фактуры Заказчику.

4. Ответственные лица Сторон:

	
	Ф.И.О.
	Должность
	Контактный телефон
	e-mail

	От лица Заказчика
	
	
	
	

	От лица Поставщика
	
	
	
	


4.1. Поставщик должен обеспечить поставку в соответствии с режимом работы Заказчика – с 9:00 до 18:00 часов (с перерывом 1 час с 13:00 до 14:00). 
	Заказчик:
	Поставщик: 


	ПОСТАВЩИК

______________________

Адрес:

____________________

БИН____________________

ИИК ____________________

Обслуживающий банк:

_________________________

БИК _____________________

Тел./факс

__________________________ 

М.П.                                                                                                                             
	ПОКУПАТЕЛЬ

ТОО «МедиЛаб»/«MediLab»

факт. адрес: г Астана, Коргальжинское шоссе, д.6, вп 9

РНН 620200363257

БИН:100940016178

ИИК: KZ056010111000138082

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК:HSBKKZKX, КБЕ 17

Тел 57-32-69

Директор
_____________________ Сманов Қ.Д.

м.п.



Приложение № 2

к договору поставки товара

№ _____ от «___» ________ 201__ года
АКТ
Приема-передачи товара

к Договору № ___ от «___» _______________ 20__ года

между ТОО «______________________»
и ТОО «_____________________»

Товарищество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице директора __________ , действующей на основании _______________ , именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «МедиЛаб»/«MediLab», в лице _________________, действующего на основании -------- , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с пунктом ____ Договора между Сторонами № ____ от «____» ____________ 20__ года Продавец передает, а Покупатель принимает Товар следующего ассортимента и количества:
	№ п/п
	Наименование товара
	Артикул
	№ ТТН
	Количество поставленного Продавцом товара
	Общая стоимость поставленного  Продавцом товара, включая НДС
	Количество принятого по количеству и качеству товара
	Общая стоимость принятого  Покупателем по количеству и качеству  товара, включая НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет никаких претензий по внешним признакам к принятому им товару.

3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью указанного выше Договора между Сторонами.

	От Продавца:
	От Покупателя:

	
	

	ДОЛНОСТЬ


	ДОЛЖНОСТЬ



	_______________________/__________________________/

М.П.
	_______________________/________________________/

М.П.


